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Warunki pomiaru przebtegow 
Wsp. czosu : 2/jsjdz 

+ , Auto , wy zw vjewn , 
poziom wvzvt : Arodek 

Sygnot wyzw 50kHz VU 

4otz pp na ekronie 

Poimory A/ykongno sond q 1:10 , tOM& 
Warunki pomtaru 
nop/ec s/atych 
Pods /a wa czasu : norm, 

+ 1 WEWfi. WVZW. 



Bez sygnotu wyzwatania 

Pv 101 • na srodok 
Siec : 220 V 



Praca Auto bez syqnatu wyzwofajqcego 
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Eleklroneznych 
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Do 'o Lit era Nr icartu zm.' I Poop* I Data 



Waranki pomiaru przebteqow. 



Poasfawa czasu : Auto, \penn, wyzw, lops/dz 
Przesuw X - w potozeniu srodkowym 
Tory - be 2 sygnotu , 4V/dz 



Pomhry wpkonano sondq PC 1-10, 10M& 



o/nuru nop/. 



Tor x : ZEWN, przesuw X - pfomko nasr.ekranu 
S/ec : 220V 
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Wacunkt pomiarg przfhfpjM* 

Poa$l7*j czosu : A ORM, * , \n£wn, i ViZW. 0,2m$JHz 
Tor V Ojv/a/z, AC , przesuw w pofoientu jrodkowm 
Sygnot: /ofo praskkqtP) /A Hz , 4^. , Scizint* no ektome 

Siec : 220 V ; : • 

Pomigry wukanono snflaqQC 1:10, 10MJ2 




Pods h » a C205U i AurO,y ,WCW,MZW, iqasldz 
Tor V : fVjc/z, bez sygnatu, l/nia p. czosu no sr. eJfrogu 
Stec :^ixv . vSS2 
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Podshwa czasu : N3RM, ,y } wewN, Wyzw, 0,2/nsjeb 
TorY ; 0,2v/dz, AC, prz&suw w potozeniu srodkowym 
Sygnat : [ala prosfokqtna Ikfti, tVpp,5dz naekranh 
St sc : 220 V 



Pointaru wy/cofiann sondq PC 1 • 10, 10 

taro noptec sfatuch 




Yn/ri/ 



Podshwa czasu ; Atm, * f "t WfW^vvTzW, 10/Jsjdz 

TorV : ivfdz, t>ez sygnatujuuo p rzcrsu na $r ekronu 
Siec '■ 220 V 
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S. 7.32. 



Wryfa 
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Zaktod Urzqdzpn 
E tpktrorucznych 
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A-s?j^ 



Zas/qp rift. 
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V' tyorunkt pomiQru przebiegow i nopife stalych 
r • 'Ptxhfrwp fj/)su ; A uro, . wewn, hyzw, *Q,us, cu 

Przpsuw X i Y - w potozeniu srodkowym * 

Tar Y - be: sygnatu , IV/dz 

Siec = 220V .. • • 

Pomiary iqtmen wykononO sondq RC i:fO, tOMSl 

poptzsz kondensahr 4 7/jF/3kV ■ jjjt 

Ponuory no pi °cia + 2250 v wykonano m(fomier:em 
0 100 MSI 
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POWER SUPPLY 
IASILACZ 



SH-4804-Q026 





















